AZIENDA SANITARIA LOCALE AL.
Sede legale: Via Venezia, 6- Alessandria
Verbale della commissione giudicatrice preposta alla
valutazione delle offerte presentate dalle Ditte
partecipanti alla procedura aperta per la fornitura di
PRESIDI PER ENDOUROLOGIA E URODINAMICA
~ occorrenti all’A.S.L. AL all’A.S.L. AT e all’'A.O. di
Alessandria - Gara n. 7871531

Nella seguenti gidrnate:

1 Oftobre 2021 daile ore 9,30 c.a. alle ore 16,00 c..a.

3 novembre 2021 dalle ore 9,30 c.a. alle ore 14,00 c.a.

18 novembre 2021 dalle ore 9,30 c.a. alle ore 13,10 c.a.

presso la S.C. E.LA.P. di Acqui Terme - Via Alessandria n. 1, si &
riunita in seduta riservata la Commissione Giudicatrice nominata
con determinazioni del Direttore della S.C. E.L.A.P. dell’A.S.L. AL n.

588 del 29.03.2021 nelle seguenti persone:

Presidente

D.ssa Enrica Bonadeo

Farmacista Dirigente

In rappresentanza dell’A.S.L. AL di Alessandria
Componenti
Dott. Luca Ruggiero

Dirigente Medico S.S. Urologia

o
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D.séa Cristina Rdssi

Dirigente Medico S.C. Urologia

In rappresentanza dell’A.S.L. AL di Alessandria
Dott. Michele Cussotto

Dirigente Medico S.C. Urologia

In rappreséntanza dell’A.S.L di Asti

Dott. Andrea Di Stasio

Dirigente Medic‘o.Responsabile S.C; Urologia

In rappresentanza dell’A.O. di Alessandria

Come prescritto dall’art. 282 3° comma del D.P.R. 05.10.2010 n.
207 e s.m.i. i componenti la Commissione Giudicatrice dichiarano di
accettare l'incarico conferito con determinazione n. 6 del
08.02.2015 nonché l'inesistenza delle cause di incompatibilita di cui
all’art. 84 commi 4 e 5 del Decreto Legislativo n. 12.04.2006 n. 163
e s.m.i. e di astensione previste dall’art. 51 del Codice Procedura
Civile.

Preliminarmente, la Commissione prende conoscenza di tutti gli atti
relativi alla procedura aperta accertando in particolare quanto
- segue: . _

con deliberazione del Commissario dell’A.S.L. n. 130 del 02.03.2020
esecutiva ai sensi di legge si e proceduto all‘indizione della
procedura aperta in oggetto e all’'approvazione del Capitolato
Speciale.

La Commissione rileva il termine per la presentazione delle offerte

economiche €& stato prorogato ai sensi dell’art. 103 del DL del
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17.03.2020 n.18 dal 28.04.2020 al 26.06.2020 e nella seduta
telematica svoltasi in data 01.07.2020 tramite la piattaforma
telematica denominata “Sintel” sono state ammesse le seguenti
Ditte che hanno richiesto di partecipare:

DITTA ENDOTECNICA S.R.L.

PROTOCOLLO INFORMATICO SINTEL 1611585621518 DEL 25.01.2021
LOTTI DI PARTECIPAZIONE 1-2-9-11-13-15-17-23-26-37-38.

 DITTA COOK ITALIA S.R.L.

+ PROTOCOLLO INFORMATICO SINTEL 161 1651898397 DEL 26.01.2021

LOTTI DI PARTECIPAZIONE 1-7-8-9-10-11-12-13-15-16-22-23-26-27-30- 31-
37-41

DITTA COLMA SRL

PROTOCOLLO INFORMATICO SINTEL 1612187282663 DEL 01.02.2021
LOTTI DI PARTECIPAZIONE 1-2-3-5-6-7-10-11-13-15-17-21-26-28

DITTA BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.

PROTOCOLLO INFORMATICO SINTEL 1612254139253 DEL 02.01.2021

LOTTI DI PARTECIPAZIONE 1-2-4-5-7-10-11-12-13-15-20-22-26-27-31-37-
38.

DITTA COLOPLAST SPA

PROTOCOLLO INFORMATICO SINTEL 1612267422928 DEL 02.02.2021

LOTTI DI PARTECIPAZIONE 2—3-4-5-6-8—10 11-13- 16 18-20-24-25-26-28-
. 29-32-33-35-38 '

DITTA MEDICA S.P.A.

PROTOCOLLO INFORMATICO SINTEL 1612346187953 DEL 03.02.2021
LOTTI DI PARTECIPAZIONE 39-40
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DITTA MEDIVAL S.R.L.

PROTOCOLLO INFORMATICO SINTEL 1612431401936 DEL 04.02.2021
LOTTI DI PARTECIPAZIONE 11-13-15-17-21

DITTA BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.

PROTOCOLLO INFORMATICO SINTEL 1612434406107 DEL 04.02.2021
LOTTI DI PARTECIPAZIONE 36

DITTA BARD S.R.L.

PROTOCOLLO INFORMATICO SINTEL 1612450000866 DEL 04.02.2021
LOTTI DI PARTECIPAZIONE 2-3-4-9-13-17-27

DITTA HC ITALIAS.R.L.

PROTOCOLLO INFORMATICO SINTEL 1612517395226 DEL 05.02.2021
LOTTI DI PARTECIPAZIONE 39-40

DITTA PIEMMEMED S.R.L.

PROTOCOLLO INFORMATICO SINTEL 1612527056406 DEL 05.02.2021
LOTTI DI PARTECIPAZIONE 1-5-18-22-23-26-27-37

DITTA TELEFLEX S.R.L. /%/
PROTOCOLLO l,NFORMATICO SINTEL 1612527056406 DEL 08.02.2021 :

LOTTI DI PARTECIPAZIONE 1-2-3-7-10-11-15-17-19-21-22-23-26-27-28-
" 31-32-36 ' | o | ' _

DITTA E.F.M.

PROTOCOLLO INFORMATICO SINTEL 1612784048873 DEL 08.02.2021

LOTTI DI PARTECIPAZIONE -2-3-7-10-11-15-17-19-21-22-23-26-27-28-31-
32-36 ' ' '
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DITTA B.BRAUN MILANO SPA

PROTOCOLLO INFORMATICO SINTEL 1612794072440 DEL 08.02.2021
LOTTI DI PARTECIPAZIONE 24-25-26

DITTA MEHOS S.R.L.

PROTOCOLLO INFORMATICO SINTEL 1612794072440 DEL 08.02.2021
LOTTI DI PARTECIPAZIONE 7 ' '

DITTA TELEFLEX MEDICAL S.R.L.

PROTOCOLLO INFORMATICO SINTEL 1612859531867 DEL 09.02.2021
LOTTI DI PARTECIPAZIONE 1-3-5-7-10-19-26-32

GiTTA CARLO BIANCHI
PROTOCOLLO INFORMATICO SINTEL 1612869398655 DEL 09.02.2021
LOTTI DI PARTECIPAZIONE 1-3-5-7-10-19-26-32

DITTA TAU MEDICA S.RL.

PROTOCOLLO INFORMATICO SINTEL 1612874165921 DEL 09.02.2021
LOTTI DI PARTECIPAZIONE 1-2-7-24-26-29-36

La Commissione Giudicatrice prende atto del Capitolato Speciale di
gara e precisa che la presente fornitura sara aggiudicata per singoli
lotti indivisibili a favore della Ditta o delle Ditte che avranno
proposto‘a favore della Ditta o delle Ditte che avranno proposto
I’offerta ecoriomicamente pit‘j vantaggiosa sulla base dei
‘seguenti criteri:

QUALITA’ MAX PUNTI 70
PREZZO MAX PUNTI 30

Suddivisi nei seguenti sottocriteri di valutazione:

LOTTO2:
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TIPOLOGI

idrofilico su tutta la lunghezza

in ragione dell'offerta o
mancata offerta di quanto
specificamente richiesto.

CRITERIO DI MAX
SOTTOCRITERI A
ATTRIBUZIONE CRITERIO PUNTI

CARATTERISTICHE TECNICHE E DI N . .

QUALITA' DEI PRODOTII DESUNTE | STiterio discrezionale.

DALLA DOCUMENTAZIONE g.aSS'mo p””teﬁgm R b .

TECNICA ( con eventuale esame r'g:esr:tsetneigqfn? liiri

anche di campioni se ttenuf charatteristicheg Alle altre

necessario dalla Commissione . P

Giudicatrice) Ditte punteggi inferiori

CARA‘I‘I’ERISTICHE FUNZIONALLI, Criferio discrezionale:

OPERATIVE ( giudizio clinico, massimo punteggio alla

esigenze di manualita,da valutarsi in Ditta sistema che D 27

presenza di campionatura, tecniche in | presenta le migliori

uso ed indirizzi terapeutici degli caratteristiche . Alle altre

operatori sanitari ecc...) Ditte punteggi inferiori

ELENCO DOCUMENTAZIONE | o o o

SCIENTIFICA E STUDI PUBBLICATI S}gf;;;g':ﬁﬁé‘gg@":ua

attinente al presidio offerto con . .

indicazione ~ degli  estremi  di | Ditd Sistemache D 4
| prbiicazifne | { eveniuatiente  da | P1ESeNt Ie mghion
i pr(-)gurreh ”s‘u\ Hichiesta della | caratteristiche . Alle alire

Commissione Giudicatrice) Bitle puntegg! nfrion

ASSISTENZA SPECIALIST :

disponibilita a garantire la presenza T . :

dell'informatore specialista durante S,Igtsesf;;g'sﬁrrﬁzloniilea'"a

I'attivita chirurgica con appropriato Ditta siste?na cr?eg D 5

supporto tecnico formativo e modalita presenta le migliori

con cui viene dato seguito g

allaffiancamento . Dichiarazione della B?trtaettel:'s,ttfh? i-n;f\:r?oarliltre

Ditta da allegare alla documentazione P 99

tecnica

Criterio _tabellare:
punteggio fisso e
CARATTERISTICA predefinito che sara
PREFERENZIALE: rivestimento | attribuito o non attribuito T 8

CONFEZIONAMENTO ‘ED
ETICHETTA (intesa come resistenza,
facilita di apertura, completezza e
leggibilita)

Criterio discrezionale:
massimo punteggio alla
Ditta sistema che
presenta le  migliori
caratteristiche . Alle altre
Ditte punteggi inferiori
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TIPOLOGI

Ditte punteggi inferiori

CRITERIO DI MAX
SOTTOCRITERI A
ATTRIBUZIONE CRITERIO PUNTI

CARATTERISTICHE TECNICHE E DI
QUALITA’ DEI PRODOTII DESUNTE | Criterio discrezionale:
DALLA DOCUMENTAZIONE | massimo punteggio alla D 20
TECNICA ( con eventuale esame | Ditta sistema che
anche di campioni se ritenuto | presenta le migliori
necessario dalla Commissione | caratteristiche . Alle altre
Giudicatrice) Ditte punteggi inferiori
.CARATTERISTICHE FUNZIONALI, Criterio discrezionale:
OPERATIVE ( giudizio clinico, massimo punteggio alla
esigenze di manualita,da valutarsi in Ditta sistema che D 30
_presenza di campionatura, tecniche in | presenta le migliori _
uso ed indirizzi terapeutici degli caratteristiche . Alle altre
operatori sanitari ecc...) Ditte punteggi inferiori
ELENCO DOCUMENTAZIONE Criterio discrezionale:
SCIENTIFICA E STUDI PUBBLICATI | massimo punteggio alla
attinente al presidio offerto con Ditta sistema che
indicazione degli estremi di presenta le migliori D 6
pubblicazione ( eventualmente da caratteristiche . Alle altre
-produrre sit richiesta della Ditte puriteagi inferiori
‘Cornmissione Giudicatrice? ] '
ASSISTENZA SPECIALIST Criterio discrezionale:
disponibilita a garantire la presenza | massimo punteggio alla
dellinformatore specialista durante | Ditta sistema che
I'attivita chirurgica con appropriato | presenta le migliori D 6
supporto tecnico formativo e modalita | caratteristiche . Alle altre
con cui viene dato seguito | Ditte punteggi inferiori
allaffiancamento . Dichiarazione della
Ditta da allegare alla documentazione
tecnica

Criterio discrezionale:
CONFEZIONAMENTO ED | massimo punteggio alla
ETICHETTA (intesa come resistenza, | Ditta sistema che D 8
facilita di apertura, completezza e | presenta le migliori
leggibilita) - " | caratteristiche . Alle altre '

Con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a

dire i punteggi il cui coefficiente & attribuito in ragione dell’esercizio

della discrezionalita spettante alla commissione giudicatrice.
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Con la lettera T vehgono indicati i “Puntéggi tabellari”’, vale é dire i punteggi
fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’'offerta o

mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Fatto salvo ove diversamente specificato, |'attribuzione dei punteggi
verra effettuata mediante la media dei coefficienti attribuiti
discrezionalmente da ciascun commissario sulla base della seguente

- scala di giudizi:

GIUDIZIO COEFFICIENTE
[ECCELLENTE I
e e S— e 0
BUONO 0,80
DISCRETO ' ' 0,70
SUFFICIENTE ' - 0,60
MEDIOCRE 0,50
INSUFFICIENTE 0,40
GRAVEMENTE INSUFFICIENTE 0,30
SCARSO 0,20
ESTREMAMENTE CARENTE ' 0,10
NON VALUTABILE - 0,00

Nel caso di unanimita di giudizi da parte dei commissari, la
- valutazione finale verra espressa in forma congiunta con un unico
giudizio sintetico, mentre in caso contrario, come prescritto dal
Bando Tipo n. 1/2017 addttato dall’A.N.A.C. - paragrafo 18.2, v'erré
espressa mediante la media dei coefficienti attribuiti
discrezionalmente da ciascun commissario.

Per ciascun sottocriterio, l‘attribuzione del punteggio afferente il

parametro “QUALITA’" verra calcolato moltiplicando' il coefficiente
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e T

attﬁbuito in forma cdngiunta per ciascuna Ditta per |l punteggio
massimo di punti ad esso attribuito.

Saranno ammesse alla prosecuzione della gara solamente le Ditte
che avranno ottenuto, in sede di valutazione qualitativa, un
punteggio pari o superiore a 35 punti ricavato dalla sommatoria dei

punteggi di tutti i sottocriteri. Successivamente, i punteggi attribuiti

dalla Commissione Giudicatrice saranno riparametrati come segue:

alla ditta che avra ottenuto il punteggio massimo relativamente al

punteggio afferente il parametro “Qualita’” saranno in ogni caso

v

T R
SOCH WL VD S

punteggi proporzionali. La rideterminazione dei punteggi non sara

effettuata nei confronti delle ditte alle quali € stato attribuito dalla
Commissione Giudicatrice un punteggio inferiore a 35 punti,

ritenuto quale livello minimo di sufficienza.

Terminati quésti adempimenti La Commissione prbcede pertanto

alla valutazione della documentazione tecnica e delle campionature

messe a disposizione della S.C. E.L.A.P secondo gli esiti di seguito

_riportati:
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LOTTO 1 : STENT URETERALE A BREVE PERMANENZA

SOTTOCRITERI MAX | ENDOTECNI COOK COLMA
PUNTI CA
CARATTERISTICHE s Coef. 0,5 Coef. 0,7 Coef. 0,4
TECNICHE E DI QUALITA’| 20 e i et
DEI PRODOTTI P P p
CARATTERISTICHE - 30 Coef. 0,4 Coef..0,8 Coef. 0,3
FUNZIONALI, OPERATIVE punti 12 punti 24 punti 9
ELENCO . - = _
DOCUMENTAZIONE 6 Coef.1 Coef.1 Coef. 0
SCIENTIFICA E  STUDI punti 6 punti 6 punti 0
PUBBLICATI - - :
. Coef.1 Coef. 1 Coef. 1

ASSISTENZA SPECIALIST : 6 punti 6 punti 6 . puntl &
CONFEZIONAMENTS ~ - s00 - 8 Coef. i Coet. i ot §
ETICHETTA punti 8 punti 8 punti 8
TOTALE PUNTI 42 58 3™

. esclusa
PUNTEGGIO
RIPARAMETRATO 45,94 63,44 esclusa

** Ditta Colma: materiale poco maneggeVbIé, spingitore rigido e privo di marker

PUBBLICATI

radiopaco

LOTTO 1

MAX

SOTTOCRITERI PUNTI BOSTON PIEMMEMED E.F.M.

| CARATTERISTICHE - ' '
TECNICHE - E DI QUALITA' | 20 Coet Vanca i f Goef. 0.5
DEI PRODOTT] P anca i o P

= guida, non i
' - : conforme a ' :
CARATTERISTICHE 30 Coef.1 quanto Coef. 0,3
FUNZ'ONALI, OPERATIVE punti 30 prescr]tto all’'art. punti 9
27 dal

ELENCO Capitolato
DOCUMENTAZIONE 6 Coef.0 Speciale di gara Coef. 0
SCIENTIFICA E STUDI punti 0 punti 0

Verbale Commissione Giudicatrice - Gara n.

7871531 Pagina 10 di 70-




. Coef.1 Coef. 1
ASSISTENZA SPECIALIST : 6 punti 6 punti 6
CONFEZIONAMENTO ED 8 Coef.1 Coef.1
ETICHETTA punti 8 punti 8
TOTALE PUNTI 64 Non conforme 38"
esclusa
PUNTEGGIO
RIPARAMETRATO 70 Non conforme esclusa

** Ditta E.F.M. : spingitore rigido privo di marker radiopaco. Alla prova d'uso con acqua

a temperatura corporea rimane rigido.

LOTTO 1

SOTTOCRITERI MAX TELEFLEX TAU MEDICA
PUNTI
o e e e el e o o e = b e e e e e T
CARATTERISTICHE ' Coef0 5
TECNICHE E DI QUALITA 20 unti 10
DEI PRODOTTI P
CARATTERISTICHE 30 Coef. 0,4
FUNZIONALI, OPERATIVE punti 12 ) _ o
Il filo guida & in acciaio e
ELENCO non in “nitinol”. Non
DOCUMENTAZIONE 6 Coef. 0 conforme a quanto
SCIENTIFICA E  STUDI punti 0 prescritto all'art. 27 del
PUBBLICATI Capitolato Speciale di
a.
ASSISTENZA SPECIALIST : 6 Coef.1 -
_ ) punti 6
CONFEZIONAMENTO 8 Coef. 0,5
punti 4
TOTALE PUNTI 32 _ Non conforme
esclusa
. PUNTEGGIO .
RIPARAMETRATO esclusa ‘Non conforme

** Ditta Teleflex: spingitore privo di marker radiopaco, estremo prossimale con punta

scarsamente rastremata.

Il marcatore presente ad ogni centimetro puo rendere meno agevole il posizionamento

dello stent.
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LOTTO 2 : STENT URETERALE A MEDIA — LUNGA PERMANENZA

SOTTOCRITERI MAX | ENDOTECNIC COLMA BOSTON
PUNTI A

GARSMIERISICHE =~ o, Coef. 0,6 Coef. 0,4 Coef. 0,7
TECNICHE E DI QUALITA | 17 unti 10,20 unti 6,8 unti 11,90
DEI PRODOTTI P ’ P ’ P ’
CARATTERISTICHE 27 Coef. 0,6 Coef. 0,2 " Coef. 0,7
FUNZIONALI, OPERATIVE ( punti 16,20 punti 5,4 punti 18,9
ELENCO
DOCUMENTAZIONE .
SCIENTIFICA  E STUDI| Coef 0,5 Coef. 0,4 Coef. 0
PUBBLICATI attinente al unti 2.5 sunti 2 unti 0
presidio offerto con P ’ P P
indicazione degli estremi di

| pubblicazione Giudicatrice)

| AUSIGTENZA SPECIALIST | Coet.1 Cogf. 0,5 Coef. 1
de tecnica ‘ punti 5 punti 2,5 punti 5
CARATTERISTICA
PREFERENZIALE: 8 Coef. 0 Coef.1 Coef. 0
rivestimento idrofilico su tutta punti 0 punti 8 punti 0
la lunghezza
CONFEZIONAMENTO ED
Fezligtl;E;:A ('?aff”fé come Coef. 1 Coef 1 Coef. 1

' punti 8 punti 8 punti 8
apertura, completezza e
leggibilita)
' 32,70 ** '

| TOTALE PUNTI , 41,90 sl 43,8
PUNTEGGIO
RIPARAMETRATO 45,12 esclusa 47,17

** Ditta Colma: materiale poco maneggevole, spingitore rigido e privo di marker radio-
paco. Caratteristica di unicita non valutabile. ” '
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LOTTO 2 :

SOTTOCRITERI MAX | coLopLAST BARD E.F.M.
PUNTI
CARATTERISTICHE
TECNICHE E DI QUALITA'| 17 %‘:letf 117 ngfag’go Cl‘jf;:'i e
DEI PRODOTT] P P ' P ’
CARATTERISTICHE 27 Coef. 1 Coef. 0,5 Coef. 0,4
FUNZIONALI, OPERATIVE ( punti 27 punti 13,50 punti 10,8
ELENCO .
DOCUMENTAZIONE ,
SCIENTIFICA E. STUDI .
PUBBLICATI ' attinente . al | > C&f{'ig Cl?:tf.15 ij’ﬁ;g
presidio offerto con P P P
indicazione degli estremi di
pubblicazione Giudicatrice) .
ASSISTENZA SPECIALIST 2 Coef. 1 ‘Coef.i Coef. 0
de tecnica punti 5 punti 5 punti 0
CARATTERISTICA : :
PREFERENZIALE: 3 Coef. 1 Coef. 0 Coef.0
rivestimento idrofilico su tutta ' punti 8 punti 0 punti 0
la lunghezza
CONFEZIONAMENTO ED
ETICHETTA  (infesa  come Coef. 1 Coef 1 Coef. 1
resistenza, facilita di 8 unti 8 unti 8 unti 8
apertura, completezza e P P P
leggibilita)
| ToTALE PUNTI 65 417 273"
. : ! esclusa
PUNTEGGIO
RIPARAMETRATO 70 44,91 esclusa

** Ditta E.F.M. : spingitore rigido, privo di marker radiopéco .Alla prova d’uso con acqua a
temperatura corporea rimane rigido. : :
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LOTTO 2 :

ETICHETTA

MAX
SOTTOCRITERI PUNTI TAU MEDICA
CARATTERISTICHE .
TECNICHE E DI QUALITA’ 17
DEI PRODOTTI
CARATTERISTICHE 97
FUNZIONALI, OPERATIVE (
ELENCO .
DOCUMENTAZIONE 5
gﬁgzgggl\?_ﬁ = ST Filo guida in acciaio e non in nitinol. Non conforme a -
- quanto prescritto all'art 27 del capitolato speciale di
ASSISTENZA SPECIALIST : 5 gara
de tecnica
CSARATTERISTICA & - : -
PREFERENZIALE: 8
rivestimento idrofilico su tutta
la lunghezza :
CONFEZIONAMENTO  ED 5

TOTALE PUNTI

Non conforme

PUNTEGGIO
RIPARAMETRATO

Non conforme
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LOTTO 3: STENT URETERALE DOPPIO J ARMATO (TUMOR STENT)

RIPARAMETRATO

SOTTOCRITERI P'm’.(” COLMA COLOPLAST BARD

CARATTERISTICHE ‘ Cort 1

TECNICHE E DI QUALITA' | 20  Eun

DEI PRODOTT! P

CARATTERISTICHE - o _ Coef,1 ,

FUNZIONALI, OPERATIVE Filo guida non in punti 30 Manca filo guida

Nitinol , non in Nitinol, non

ELENCO conforme a conforme a

DOCUMENTAZIONE , 6 quanto - Coef.0 quanto

SCIENTIFICA E  STUDI prescritto punti 0 prescritto

PUBBLICATI allart.27 del dall'art.27

' _ ' _ capitolato ¢ ' capitolato
ASSISTENZA SPECIALIST 6 | Speciale digara Slj’r?ti'é speciale di gara.
 POOMESZIRNAMENTO. - ED -, " Doaf )

i ETICHETTA ° punti 8

TOTALE PUNTI Non conforme 64 Non conforme

PUNTEGGIO Non conforme 70 Non conforhe
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LOTTO 3

MAX
E.F.M. TELEFLEX
SOTTOCRITERI PUNTI
CARATTERISTICHE TECNICHE
E DI QUALITA" DEI PRODOTII 20
DESUNTE
CARATTERISTICHE 30
FUNZIONALI, OPERATIVE
ELENCO DOCUMENTAZIONE : Manca filo guida in Nitinol, Manca filo guida in Nitinol,
6 non conforme a quanto non conforme a quanto
SCIENTIFICA E STUDI _ . ) ’ '
PUBBLICATI atti prescritto dall_art.27_ del pr_escrltto dall _art27' del
- : capitolato speciale di gara. capitolato speciale di gara.
ASSISTENZA SPECIALIST : 6
CONFEZIONAMENTO ED 8
ETICHETTA

TOTALE PUNTI

Non conforme

Non conforme

PUNTEGGIO RIPARAMETRATO

Non conforme

Non conforme
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LOTTO 4 : STENT URETERALE DOPPIO J

MAX
SOTTOCRITERI PUN BOSTON COLOPLAST BARD
Tl
CARATTERISTICHE Cof 1
TECNICHE E DI QUALITA' | 20 unti.20
DEI PRODOTTI P

; . , Manca sistema
CARATTERISTICHE 30 Coef.1 antidecubito, ha
FUNZIONALI, OPERATIVE punti 30 il pigtail anche . . .

_ distalmente. Fllp .g.wda non in
‘ELENCO o .- [ ", Nitinol, non
DOCUMENTAZIONE 6 Coef.0 quanto | conforme a quanto
_SCIENTIFICA . E STUDI . puntio prescritto prescritto dall'art.
PUBBLICATI . : dall'art 27 del | - 27 del capitolato

Py speciale di gara.

Coef 1 capitolato
ASSISTENZA SPECIALIST : 6 ounti 6 speciale di gara
CONFEZIONAMENTO ED 8 Coef.1
ETICHETTA punti 8
TOTALE PUNTI o 64 Non conforme Non conforme
PUNTEGGIO
RIPARAMETRATO 70 Non conforme Non conforme
\ %
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LOTTO 5: STENT URETERALE A DOPPIO J

SOTTOCRITERI Pn{IJil\\l)'(l'l COLMA BOSTON COLOPLAST
CARATTERISTICHE
TECNICHE E DI QUALITA’| 20 Cgﬁtflﬂg i‘[’]fif';o
DEI PRODOTTI P P
[l campione
CARATTERISTICHE gy | " FEEIEDE Coef.0,5 Coef.1
FUNZIONALI, OPERATIVE une: Stsnt oo punti 15 punti 30
estremita

- : prossimale
ELENCO ' chiusa, non
DOCUMENTAZIONE 6 conforme a Coef.0 Coef.Q
SCIENTIFICA E  STUDI ~ quanto punti 0 punti 0

.| PUBBLICATI - _l prescritto allart. | _ .. - .

o ' 27 dei capitciato Coef | Coaf ] |
ASSISTENZA SPECIALIST : 6 speciale di gara. punti 6 punti 6
CONFEZIONAMENTO  ED 5 Coef.1 Coef1
ETICHETTA punti 8 punti 8
TOTALE PUNTI Non conforme 41 64
PUNTEGGIO
RIPARAMETRATO Non conforme 44,84 70
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LOTTO 5

SOTTOCRITERI BUAK PIEMMEMED TELEFLEX
PUNTI
CARATTERISTICHE
TECNICHE E DI QUALITA’ | 20 Cﬁﬁtfl 2'3
DEI PRODOTT] P
CARATTERISTICHE 30 Coef.0,5
FUNZIONALI, OPERATIVE o punti 15
Manca filo guida, non -
: : conforme a quanto

ELENCO prescritto all'art.27 del
DOCUMENTAZIONE : 6 capitolato speciale di - Coef, 0
SCIENTIFICA E  STUDI - gara. - punti 0
PUBBLICATI

| ASSISTENZA SPECIALIST : 6 , _ L Cj’efl
CONFEZIONAMENTO ~ ED| %‘r’ﬁlfffo
ETICHETTA ' ' P '
TOTALE PUNTI Non conforme 35,80
PUNTEGGIO
RIPARAMETRATO _ Non conforme _ 39,16 _
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LOTTO 6 : STENT URETERALE DOPPIO J PER PIELOPLASTICA E ENDOPIELOTOMIE

MAX

SOTTOCRITERI U COLMA COLOPLAST
CARATTERISTICHE

TECNICHE E DI QUALITA'| 20 05;5.01,8 %?fif;o
DEI PRODOTTI P P
CARATTERISTICHE 30 Coef 0.5 Coef.1
FUNZIONALI, OPERATIVE | punti 15 punti 30 -
ELENCO . | | | | |
DOCUMENTAZIONE . 6 . Coef0 4 Coef 0
SCIENTIFICA E  STUDI punti 0 punti 0
PUBBLICATI '

] —— i . - Coef.1 Coef.1
ASSISTENZA SPECIALIST B _ P
CASSISTENZA SPECALIST : B punti 6 punti 6
CONFEZIONAMENTO ~ ED| 4 | Coef05 - Coef1 -
ETICHETTA _ punti 4 punti 8
TOTALE PUNTI 35 64
PUNTEGGIO .

RIPARAMETRATO 38,28 £0
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LOTTO 7 : STENT URETERALE MONO J

MAX

ETICHETTA

SOTTOCRITERI PUNTI COLMA BOSTON E.F.M.

CARATTERISTICHE

TECNICHE E DI QUALITA'| 20

DEI PRODOTTI

'CARATTERISTICHE Presenta solo - . - _ : g

FUNZIONALI, OPERATIVE 30 | unalunghezza ( | Filo guidanonin | Filo guida non in
cm70) non Nitinol , non Nitinol , non
conforme a coforme a coforme a

ELENCO quanto quanto prescritto quanto

DOCUMENTAZIONE 6 prescritto allart.. 27 del | prescritto all’art..

SCIENTIFICA E  STUDI all'art.27 del capitolato 27 del capitolato

PUBBLICATI . e L, L capitolato. speciale digara | speciale digara !

o ' | specidie diyara | ‘ Sk
ASSISTENZA SPECIALIST : 6
CONFEZIONAMENTO ED 8

TOTALE PUNTI

Non conforme

Non conforme

Non conforme
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 LOTTO 7

SOTTOCRITERI BUNT MEHOS TELEFLEX | TAU MEDICA
CARATTERISTICHE
TECNICHE E DI QUALITA' DEI 20
PRODOTII DESUNTE DALLA
DOCUMENTAZIONE TECNICA
CARATTERISTICHE 30 | Filoguidanonin | Filo guida nonin | Filo guida non in
FUNZIONALI, OPERATIVE Nitinol , non Nitinol , non Nitinol , non

' . coformea’ - coforme a coforme a
ELENCO DOCUMENTAZIONE quanto quanto prescritto quanto
SCIENTIEICA E STUDI 6 prescritto all'art.. all'art.. 27 del prescritto all'art..
PUBBLICATI 27 del capitolato . capitolato 27 del.capitolato

speciale di gara | speciale digara | speciale di gara

ASSISTENZA SPECIALIST : 6 ‘
CONFEZIONAMENTO ED a
ETICHETTA

TOTALE PUNTI

Non conforme

Non conforme

Non conforme

s

\9
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LOTTO 7

SOTTOCRITERI

MAX
PUNTI

COOK

CARATTERISTICHE
TECNICHE E DI QUALITA
DEI PRODOTII DESUNTE
DALLA DOCUMENTAZIONE
TECNICA

20

CARATTERISTICHE
FUNZIONALI, OPERATIVE

30

"ELENCO '
DOCUMENTAZIONE ,
SCIENTIFICA E STUDI

. PUBBLICATI

ASSISTENZA SPECIALIST :

CONFEZIONAMENTO ED
ETICHETTA

Filo guida' non in Nitinol , non coforme a quanto .
prescritto all'art.. 27 del capitolato speciale di gara

TOTALE PUNTI

Non conforme

\ \\
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LOTTO 8: CAMICIA PER ACCESSO URETERALE LUNGHEZZA CM 35-45

MAX

SOTTOCRITERI PUNTI COOK COLOPLAST
CARATTERISTICHE

TECNICHE E DI QUALITA' DEI 20 Coef.0,5 Coef.1
PRODOTII DESUNTE DALLA punti 10 punti 20
‘DOCUMENTAZIONE TECNICA

‘CARATTERISTICHE . 30 Coef.0,5 Coef.1
FUNZIONALI, OPERATIVE _ punti 15 punti 30
ELENCO DOCUMENTAZIONE y

SCIENTIFICA E  sTuDi| © Coef.1 Coef.1
PUBBLICAT . punti 6 punti6
P NIRRT G e ~ Coeft CoefA-
ASSISTENLA o ECIALIST ¢ o punti 6 ounti 6
"CONFEZIONAMENTO' ED 8 Coef.1 Coef.1
ETICHETTA . _ punti 8 punti 8
TOTALE PUNTI 45 64
PUNTEGGIO

RIPARAMETRATO 49,22 #
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LOTTO 9 : CAMICIA PER ACCESSO URETERALE LUNGHEZZA CM 90 CIRCA

SOTTOCRITERI SunT | ENDOTECNICA COOK BARD

CARATTERISTICHE ) Coef 1

TECNICHE E DI QUALITA 20 unti '20

DEI PRODOTTI P

CARATTERISTICHE 30 Cogf.1 Mancano le Mancano le

FUNZIONALI, OPERATIVE punti 30 linee dedicate al | linee dedicate al

E e filo guida, non " | filo guida, non

ELENCO conforme a conforme a

DOCUMENTAZIONE . 6 .Coef 1. quanto prescritto | quanto prescritto

SCIENTIFICA E  STUDI| - punti 6 alfarcz7 dal AlataT gal

PUBBLICATI capitolato capitolato
speciale digara | speciale di gara

ASSISTENZA SPECIALIST : 5 Coet.1

P i ' -pundo - -

CONFEZIONAMENTO ED 8 Coef.1

ETICHETTA ' punti 8

TOTALE PUNTI 70 Non conforme Non conforme
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LOTTO 10 : CESTELLO PER URETEROSCOPIA RIGIDA

SOTTOCRITERI MAX COOK COLMA BOSTON
PUNTI

CARATTERISTICHE

TECNICHE E DI QUALITA' | 20 %‘r’]‘t"’ifgo Czi{'io's“ iﬁ?ﬁo
DEI PRODOTTI P P P
CARATTERISTICHE 30 Coef.1 Coef.0,4 Coef.1
FUNZIONALI, OPERATIVE punti 30 punti 12 punti 30
ELENCO : :
DOCUMENTAZIONE 6 Coef.1 Coef.0 Coef.0
SCIENTIFICA E STUDI punti 6 punti 0 punti 0
PUBBLICATI B
- e e b i e e e e e e e i e el

. Coef.1 Coef.1 Coef.i
ASSISTENZA SPECIALIST 6 ounti 6 ounti 6 Dii &
CONFEZIONAMENTO ~ ED| Clj’r'ft‘;',; Coef.1 letf;
ETICHETTA ' P punti 8 P
34+
TOTALE PUNTI 70 64
esclusa

** Ditta Colma : il dispositivo si smonta con difficolta
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LOTTO 10

SOTTOCRITERI Pﬂ%ﬁ.' COLOPLAST E.F.M. TELEFLEX
CARATTERISTICHE
TECNICHE E DI QUALITA'| 20 Coef 1 Coef. 0.4
DEI PRODOTTI punti 20 punti 8
CARATTERISTICHE Coef.1 Coef.0,4
30 . e Il cestello ha la
FUNZIONALI, OPERATIVE punti 30 punti 12 punta, non
conforme a
SCENTIFICA B stupi | © Coet.0 -pat =
punti 0 punti 0 prescritto
PUBBLICATI : dallart.27 del
- : - ¢ C (0 -capitolato
ASSISTENZA SPECIALIST - 6 Gaar] 0ef.0 - speciale di gara.
punti 6 punti O
| conFEzZIONAMENTO  ED D GogLt Coef 1
' CTICHETTA < PR punti &
TOTALE PUNTI 64 . 48 Non conforme
esclusa

** Ditta E.F.M. : i dispositivo si smonta con difficolta. Materiale rigido e poco elasticO

LOTTO 10
MAX

SOTTOCRITERI el CARLO BIANCHI
CARATTERISTICHE . ‘
TECNICHE E DI QUALITA'| 20 C?J‘;ft‘iog"
DEI PRODOTTI : P
CARATTERISTICHE - Coef.0.4
FUNZIONALI, OPERATIVE punti 12
ELENCO » " Coef.0
DOCUMENTAZIONE | punti 0
SCIENTIFICA E  STUDI

‘ : ] o Coef.0
ASSISTENZA SPECIALIST : 6 e
CONFEZIONAMENTO ~ ED| Coef 1
ETICHETTA ounti 8
TOTALE PUNTI 28"

esclusa

**Ditta Carlo Bianchi: il dispositivo si smonta con difficolta. Materiale rigido e poco elastico.
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LOTTO 11 : CESTELLO PER URETEROSCOPIA FLESSIBILE

RIPARAMETRATO

MAX

SOTTOCRITERI PUN | ENDOTECNICA COOK COLMA
TI

CARATTERISTICHE
TECNICHE E DI QUALITA' | 20 %ﬁf;o Cfri?oig sz]ft'iog"
DEI PRODOTT] P P P
CARATTERISTICHE - Coef 1 Coef0,6 Coef. 0,3
FUNZIONALI, OPERATIVE punti 30 punti 18 punti 9
ELENCO
DOCUMENTAZIONE 6 ‘Coef.0 Coef 1 Coef.0
SCIENTIFICA E STUDI | - punti 0 punti 6 punti 0
PUBBLICATI
ASSISTENZA SPECIALIST : 6 Coet.1 Cosf,1 el |

¥ e _UUIILi J' f _!JJQII (AN VIS TR
CONFEZIONAMENTO ~ ED | Coef.1 Coef 1 Coef.1
ETICHETTA ' punti 8 punti 8 punti 8
TOTALE PUNTI 64 50 il

esclusa

PUNTEGGIO 70 54,69 esclusa

** Ditta Colma :
smontabile con difficolta.

Manipolo con ritorno

automatico, rischioso per manovre endourologiche
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LOTTO 11

MAX

SOTTOCRITERI oUNT) | BOSTON COLOPLAST MEDIVAL
CARATTERISTICHE
TECNICHE E DI QUALITA'| 20 Coef. 0,7 Coef. 0,6 Coef. 0,4
DEI PRODOTTI punti 14 punti 12 punti 8
CARATTERISTICHE 30 Coef.0,6 - Coef 0.5 Czi‘;'i (1’;
FUNZIONALI, OPERATIVE | ounti 18 punti 15 P
ELENCO '
DOCUMENTAZIONE 6 Coef.0 Coef.0 Coef. 0
SCIENTIFICA E  STUDI ounti 0 punti 0 punti 0
PUBBLICATI | |
1N N SDTURRIU RS D
_— - Coef.1 Coef.1 Coeri. 1
ASSISTENZA SPECIALIST : 6 o6 e B i
CONFEZIONAMENTO  ED| Coef.1 Coef 1 Coef. 1
ETICHETTA punti 8 punti 8 punti 8
TOTALE PUNTI 46 41 4=
esclusa
PUNTEGGIO 50,31 44,84 esclusa

RIPARAMETRATO

** Ditta Medival: manipolo smontabile con difficolta, poco pratico.

| \
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LOTTO 11

MAX

SOTTOCRITERI BUNTI E.F.M.
CARATTERISTICHE
TECNICHE E DI QUALITA'| 20 Cofr‘:'ﬁoé"'
DEI PRODOTTI P
CARATTERISTICHE 20 Sty
FUNZIONALI. OPERATIVE P
ELENCO -
DOCUMENTAZIONE 6 Coef. 0
SCIENTIFICA E  STUDI - punti. 0
 PUBBLICATY
ASSISTENZA SPECIALIST : 6 Coef. 0
punti. O
CONFEZIONAMENTO ~ ED | Coef. 1
ETICHETTA ’ punti 8
TOTALE PUNTI 28™
esclusa
PUNTEGGIO cecluca
RIPARAMETRATO

** Ditta E.F.M. : manipolo smontabile con difficolta, poco pratico, con punta non completamente’

rettrattile

Verbale Commissione Giudicatrice - Gara n. 7871531 Pagina 30 di 70-

\B



LOTTO 12 : ESTRATTORE DI CALCOLO PER URETEROSCOPIA RIGID

RIPARAMETRATO

MAX COOK BOSTON
SOTTOCRITERI PUNTI
CARATTERISTICHE
TECNICHE E DI QUALITA' | 20 Coet.02 Coet
'DEI PRODOTTI P P
"CARATTERISTICHE 30 Coef.0,5 Coef1
FUNZIONALI, OPERATIVE punti 15 punti 30
ELENCO
DOCUMENTAZIONE 6 Coef.1 Coef.0
SCIENTIFICA E STUDI punti 6 punto O
i PUBRBLICATI » : ! , .
et e v O A e S e I
. Coef.1 Coef.1
ASSISTENZA SPECIALIST : 6 punti 6 punti 6
CONFEZIONAMENTO ED 8 Coef.1 Coef.1.
ETICHETTA punti 8 punti 8
TOTALE PUNTI 47 64
PUNTEGGIO 51,41 70
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LOTTO 13 : ESTRATTORE DI CALCOLI PER URETEROSCOPIA FLESSIBILE

WA | ENDOTECNIC COOK COLMA

SOTTOCRITERI L A
CARATTERISTICHE
TECNICHE E DI QUALITA'| 20 CS?{I%G ?J?]fif;o Cgﬁgﬂg
DEI PRODOTTI p P P
CARATTERISTICHE 30 Coef0,5 Coef 1 Coef. 0,4
FUNZIONALI, OPERATIVE ounti 15 punti 30 punti 12
ELENCO
'DOCUMENTAZIONE 6 Coef0 Coef.0 Coef.0
SCIENTIFICA E  STUDI : punti 0 punti 0 - punti 0
PUBBLICATI
ASSISTENZA SPECIALIST ;. 6 Geet1 Coeil comd

: : ' . Pk puiiths DUy
CONFEZIONAMENTO ~ ED| Coef 1 Coef 1 Coef 1
ETICHETTA ' punti 8 punti 8 punti 8
TOTALE PUNTI 41 64 36
PUNTEGGIO
RIPARAMETRATO 44,84 70 39,38
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LOTTO 13

MAX BOSTON COLOPLAST MEDIVAL
SOTTOCRITERI PUNTI
CARATTERISTICHE
TECNICHE E DI QUALITA'| 20 C‘ﬁ'i ?f ijre]tfﬂ'j Cjﬁmg
DEI PRODOTTI P . P P
CARATTERISTICHE 3'0- Coef. 0,8 . |- Coef. 0,7 . Coef. 0,5
FUNZIONALI, OPERATIVE punti 24 punti 21 punti 15
ELENCO
DOCUMENTAZIONE : 6 Coef.0 Coef. 0 Coef.0
SCIENTIFICA E STUDI punti O punti 0 punti 0

.+ PUBBLIGAT! : L T s % 1
[ _ Coef1 Coef.1 Coef.1

ASSISTENZA SPECIALIST : 6 punti 6 punti 6 punti 6
CONFEZIONAMENTO ED o Coef.1 Coef.1 . Coef.1
ETICHETTA punti 8 punti 8 punti 8
TOTALE PUNTI 54 49 39
PUNTEGGIO
RIPARAMETRATO 59,06 53,59 42,66
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LOTTO 13

SOTTOCRITERI le)'(n
BARD

CARATTERISTICHE
TECNICHE E DI QUALITA 20
DEI PRODOTTI

CARATTERISTICHE 30
FUNZIONALI, OPERATIVE

ELENCO . » ; . | Estrattore a qUattro fili, non conforme é quanto
DOCUMENTAZIONE 6 prescritto all’'art.27 del capitolato speciale di gara

SCIENTIFICA E  STUDI
LIRRY ICAT!

ASSISTENZA SPECIALIST : 6

CONFEZIONAMENTO ED| 8
ETICHETTA

TOTALE PUNTI Non conforme

PUNTEGGIO : -
RIPARAMETRATO Non conforme

LOTTO 14 NESSUNA OFFERTA
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LOTTO 15 : FILO GUIDA PUNTA DRITTA O ANGOLATA

SOTTOCRITERI p“('ﬁﬁ. ENDOTECNCIA COOK BOSTON
CARATTERISTICHE
TECNICHE E DI QUALITA’| 20 C?Jiffialg ij‘f}‘; ?g’ i?fteif';o
DEI PRODOTTI pur punti 12 P
CARATTERISTICHE - . 30 Lo Coef. 0,5 Coef1
FUNZIONALI, OPERATIVE P ounti 15 punti 30
ELENCO : om0 -
DOCUMENTAZIONE 6 Soet. 0 Coef. 1 Coef. 0
SCIENTIFICA E  STUDI punti 6 punti 0
PUBBLICAT! | | | B
B i e e e R G S pemt
) Coef.1 Coef.1 ' Coet.ii
ASSISTENZA SPECIALIST : 6 it i ol
CONFEZIONAMENTO ~ ED| , |  Coef1 ' Coef 1 Coef.1
ETICHETTA punti 8  punti 8 punti 8
TOTALE PUNTI 44 45 64
PUNTEGGIO
RIPARAMETRATO 48,13 49,22 T

|
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LOTTO 15

MAX
SOTTOCRITERI PUNTI COLMA MEDIVAL E.F.M.
CARATTERISTICHE
TECNICHE E DI QUALITA'| 20 ot & Coet 0.4 Coef. 0.4
DEI PRODOTTI P P P
CARATTERISTICHE 30 Coef.0,4 Coef.0,4 Coef.0,4
FUNZIONALI, OPERATIVE punti 12 punti 12 punti 12
ELENCO '
DOCUMENTAZIONE 6 Coef.0 Coef.0 Coef.0
SCIENTIFICA E STUDI punti 0 punti 0 punti 0
PUBBLICATI . . .
e B e PINEIESI T SOV I SOy (ST TR
_ } Coef. i Coef.1 Coef.0
ASSISTENZA SPECIALIST : 6 punti 6 punti 6 punti 0
CONFEZIONAMENTO  ED 8 Coef.1 Coef.1. Coef.1
ETICHETTA ' punti 8 punti 8 punti 8
TOTALE PUNTI il 34 2g#+*
esclusa esclusa
PUNTEGGIO
RIPARAMETRATO esclusa esclusa esclusa

** Ditta Colma : rigidita eccessiva

*** Ditta Medival : scarsa idrofilicita, rigidita
**** Ditta E.F.M.: scarsa idrofilicita,molto rigido, non esce dalla guaina
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LOTTO 16 : FILO GUIDA PUNTA FLESSIBILE

MAX COLOPLAST COOK
SOTTOCRITERI PUNTI
CARATTERISTICHE . Coef 1
TECNICHE E DI QUALITA’ DEI 20 i '20
PRODOTTI , , parsies
CARATTERISTICHE 30 ' , | - Coef.1 -
FUNZIONALI, OPERATIVE Mznca doppia punta punti 30
flessibile, non conforme |
: : : a quanto prescritto :

ELENCO DOCUMENTAZIONE 6 all'art.27 del capitolato | Coef 1
SC|ENT|F|CA E STUD| speciale di gara. punti- 6
PUBBLICATI

fs, cy % R 5 gk iy P CEEN NAank. A
ASSITTER R SR LIS ! n - i
ALIG FENAE O EGIALIDT . o punti 6
CONFEZIONAMENTO ED 3 ' ' Coef.1"
ETICHET_TA | , punti 8
TOTALE PUNTI Non conforme 70

/@
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LOTTO 17 : FILO GUIDA

MAX ENDOTECNICA COLMA MEDIVAL
SOTTOCRITERI PUNTI
CARATTERISTICHE
TECNICHE E DI QUALITA'| 20 Cgﬁ{ﬂ'g Coel0.4 Cﬁift'iog‘
DEI PRODOTTI P el P |
CARATTERISTICHE . 30 ‘Coef.0,4 Coef,0,4 Coef.0,4 .
FUNZIONALI, OPERATIVE punti 12 punti 12 punti 12
ELENCO ‘
DOCUMENTAZIONE 6 Coef.0 Coef.0 Coef.0
SCIENTIFICA E STUDI punti 0 punti O ~ punti 0
PUBBLICATI TP P , P WTT—
o Coef1 Coef.1 Coef1
ASSISTENZA SPECIALIST : 6 punti 6 punti 6 punti 6
CONFEZIONAMENTO ED 8 Coef.1 Coef. 1 Coef.1
ETICHETTA punti 8 punti 8 ~ punti 8
TOTALE PUNTI 36 34 a4
esclusa esclusa
** Ditte Colma, Medival : rigido , non garantisce I'atraumaticita
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LOTTO 17
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BARD EF.M.
MAX
SOTTOCRITERI BUNTI
CARATTERISTICHE
TECNICHE E DI QUALITA'| 20 Coef.1 Coef.0,4
DEI PRODOTTI punt 20 puni &
CARATTERISTICHE - ' Coef 1 Coef.4
FUNZIONALI OPERATIVE punti 30 punti 12
ELENCO : : -
DOCUMENTAZIONE 6 Coef.1 Coef.0
SCIENTIFICA E  STUDI punti 6 punti 0
| PUBBLICATI I S R R
ASSISTENZA SPECIALIST : 6 Coef.1 Coef.0
punti 6 punti 0
'CONFEZIONAMENTO ~ ED| ¢ Coef.1 Coef.1
ETICHETTA punti 8 punti 8
TOTALE PUNTI 70 28+
Ditta E.F.M : rigido , non garantisce I'atraumaticita
[
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LOTTO 18 : SET DI DILATATORI FASCIALI

o

MAX COLOPLAST PIEMMEMED CARLO
SOTTOCRITERI PUNTI BIANCHI
CARATTERISTICHE Coat 1
TECNICHE E DI QUALITA'| 20 u‘;ﬁi '
DEI PRODOTT] p
CARATTERISTICHE . Coef 1 _Non permette Non permette
FUNZIONALI, OPERATIVE punti 30 '”sf_ljgmeu”iézde' inserimento del
9 filo guida doppio,
: doppio, non - f
ELENCO . conforme a non con Orm§ a
DOCUMENTAZIONE 6 Coef.0 quanto prescritto quan,to prescritto
SCIENTIFICA E  STUDI punti allart 27 del alart.27 del
PURBLICAT! | . capitolato Eapiiolato |
e T ) e ) s e shaie I e i, T shecidledi'gara 1o =
ASSISTENZA SPECIALIST : 6 -'
punti 6
CONFEZIONAMENTO ED 8 Coef.1
ETICHETTA ' punti 8
TOTALE PUNTI 64 Non conforme Non conforme
PUNTEGGIO 70 Non conforme Non conforme

RIPARAMETRATO
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LOTTO 19 : DILATATORI URETERALI

MAX E.F.M. TELEFLEX
SOTTOCRITERI PUNTI
CARATTERISTICHE TECNICHE 20 Coef.0.4 Coef.1
E DI QUALITA' DEI PRODOTTI punti 8 punti 20
- | CARATTERISTICHE . 50 Coef0,4 Coef1
FUNZIONALI, OPERATIVE punti 12 | punti 30
ELENCO DOCUMENTAZIONE 6 " e Coef.0
SCIENTIFICA E STUDI ke punti 0
PUBBLICATI P
 ASSISTENZA SPECIALIST . | VB Cosht ™~ * 1 .t TCuskt
LIARLEST - 6 punti 6 punti 1
CONFEZIONAMENTO ED " ' Coef.1 ' Coef8
ETICHETTA - : punti-8 punti 8
34 **
TOTALE PUNTI 64
esclusa
PUNTEGGIO RIPARAMETRATO . Esclusa 70

** Ditta E.F.M.: punta non adeguatamente restremata, rigidita.
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LOTTO 20 : SET DILATAZIONE URETERALE

—_— BOSTON COLOPLAST
SOTTOCRITERI et
CARATTERISTICHE
TECNICHE E DI QUALITA'| 20 C°‘;f'210 Cﬁﬁ;' %Z
DEI PRODOTTI _ pun p
CARATTERISTICHE - 15 - Coef1 -~ Coef0,6
FUNZIONALI, OPERATIVE punti 30 punti 18
ELENCO : : :
DOCUMENTAZIONE 6 Coef.0 Coef.0
SCIENTIFICA E  STUDI ‘ punti 0 ‘ punti 0

. | PUBBLICATI i I . SR P e
5 ' _ Coef.1 Coef 1
ASSISTENZA SPECIALIST : 6 S8 o
CONFEZIONAMENTO ~ ED| _ Coef 1 _ Coef1
ETICHETTA ’ punti 8 punti 8
TOTALE PUNTI 64 46
PUNTEGGIO
RIPARAMETRATO 7 50,31
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.LOTI'O 21 : DILATATORI FASCIALI

RIPARAMETRATO

MAX

SOTTOCRITERI it COLMA MEDIVAL E.F.M.
CARATTERISTICHE Coef. 0.5
TECNICHE E DI QUALITA'| 20 Coe. g3 punti 10 C°e{:2-05
DEI PRODOTTI puUny punt
CARATTERISTICHE 20 Cgﬁtfi' %17 Coef.0,5 Coef.0,6
FUNZIONALI, OPERATIVE P ounti 15 punti 18
ELENCO
DOCUMENTAZIONE .6 Coef.0 Coef0. Coef.0
SCIENTIFICA E STUDI punti 0 punti O punti 0
PUBBLICAT]

. Coef 1 Coef.1 Coef.0
' ASSISTENZA SPECIALIST : 6 i & g St 0
CONFEZIONAMENTO ~ ED| Coef 1 Coef 1 Coef 1
ETICHETTA punti 8 punti 8 punti 8
TOTALE PUNTI 47 39 36
PUNTEGGIO 56,72 47,07 43,45
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LOTTO 21

MAX
SOTTOCRITERI pL CARLO BAINCHI
CARATTERISTICHE .
TECNICHE E DI QUALITA' | 20 ot
DEI PRODOTTI B
CARATTERISTICHE 5. 1. - Coef.1
FUNZIONALI, OPERATIVE punti 30
ELENCO - - -
DOCUMENTAZIONE 6 Coef.0
SCIENTIFICA E  STUDI punti 0
PUBBLICATI |

e o '  Coefo
ASSISTENZA SPECIALIST : 6 i
CONFEZIONAMENTO ~ ED| Coef.1
ETICHETTA ‘ | punti 8
TOTALE PUNTI 58
PUNTEGGIO ‘ "
RIDETERMINATO
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LOTTO 22 : SET DI AMPLAZ

SOTTOCRITERI PTJ?I);I COOK BOSTON PIEMMEMED
CARATTERISTICHE
TECNICHE E DI QUALITA' | 20 %?a?if';o Cl‘jﬁ;’g'g
DEI PRODOTTI R P
CARATTERISTICHE 30 Coef.1 Coef.0,6
FUNZIONALI, OPERATIVE punti 30 punti 18
A : : : Non valutabile
ELENCO : per mancanza di
DOCUMENTAZIONE . 6 Coef.1 . Coef.0 campionatura
SCIENTIFICA E  STUDI- punti 6 puntio '
PUBBLICATI
ASSISTENZA SPECIALIST : 6 Coetd Coef 1
T - nuoti 6 puntig. ~

CONFEZIONAMENTO ED 8 Coef.1 Coef.1
ETICHETTA ' “punti 8 punti 8
TOTALE PUNTI 70 44 Non valutabile
LOTTO 22

: MAX :
SOTTOCRITERI PUNTI E.F.M.
CARATTERISTICHE )
TECNICHE E DI QUALITA’ 20
DEI PRODOTTI
CARATTERISTICHE 30 '
FUNZIONALI, OPERATIVE
ELENCO y _ Non valutabile per mancanza di campionatura
DOCUMENTAZIONE 6 :
SCIENTIFICA E  STUDI 7
PUBBLICATI
ASSISTENZA SPECIALIST : 6
CONFEZIONAMENTO ED g
ETICHETTA
TOTALE PUNTI ' "~ Non valutabile
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LOTTO 23 : ESTRATTORE DI CALCOLI PER PERCUTANEA

ETICHETTA

SOTTOCRITERI P“{',’:él ENDOTECNICA COOK PIEMMEMED
CARATTERISTICHE
TECNICHE E DI QUALITA' | 20 Cﬁﬁffiz %ﬁzf;o
DEI PRODOTT] B P
CARATTERISTICHE - Coef0,7 Coef.1
FUNZIONALI, OPERATIVE punti 21 punti 30
ELENCO :
Non valutabil
DOCUMENTAZIONE 6 Coef0 | Coef.1 per mancanza g
SCIENTIFICA E STUDI punti 0 punti6 campionatura '
PUBBLICATI '
ASSISTENZA SPECIALIST : 6 Coef. 1 ~ Coef 1
punti 6 punti 6
LEONMFEZVGMAMENTS BRI Coefd . ~ ' Coafd
| ETICHETTA v punti § ' punti &
TOTALE PUNTI 49 70 | Non valutabile
LOTTO 23
MAX
SOTTOCRITERI BUNTI E.F.M.
CARATTERISTICHE ‘
TECNICHE E DI QUALITA'| 20
DEI PRODOTT]
CARATTERISTICHE -
FUNZIONALI, OPERATIVE
{"ELENCO R . : . . :
DOCUMENTAZIONE 6 Non valutabile per mancanza di campionatura
SCIENTIFICA E  STUDI |
PUBBLICATI
ASSISTENZA SPECIALIST 6 =
CONFEZIONAMENTO ~ ED| 4

TOTALE PUNTI

Non valuatbile
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LOTTO 24 : SET PER CISTOSTOMIA SOVRAPUBICA

VAX COLOPLAST B.BRAUN
SOTTOCRITERI BUNTI
CARATTERISTICHE
TECNICHE E DI QUALITA'| 20 Cgr‘ftfﬂ’g %zﬁf;o
DEI PRODOTTi P P
CARATTERISTICHE 16 Coef.0,4 Coef 1
FUNZIONALI, OPERATIVE punti 12 punti 30
ELENCO ' '
DOCUMENTAZIONE 6 Cl?r?t];.g Coef.0
SCIENTIFICA  E  STUDI | P punti 0
PUBBLICATI

' . Coef.1 Coef.1
ASSISTENZA SPE?FALIST : 6 punti 6 ot
CONFEZIONAMENTO ~ ED| Coef 1 Coef 1
ETICHETTA , punti 8 punti 8
TOTALE PUNTI 36 64
PUNTEGGIO
RIPARAMETRATO 39,38 b
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LOTTO 24

MAX

SOTTOCRITERI PUNTI TAU MEDICA CARLO BIANCHI
CARATTERISTICHE
TECNICHE E DI QUALITA'| 20 e C°SI]'ti°é4
DEI PRODOTTI P P

| CARATTERISTICHE - 30 Coef. 0,4 Coef.0,4
FUNZIONALI, OPERATIVE punti 12 punti 12
ELENCO :
DOCUMENTAZIONE 6 Coef.0 Coef.0
SCIENTIFICA E STUDI punti O punti 0

- | PUBBLICATI

. : | K S 5

i . Coef.0 Coef.0
ASSISTENZA SPECIALIST : 6 punti 0 punti 0
CONFEZIONAMENTO ED 8 Coef.1 Coef.1
ETICHETTA e punti 8 punti 8
TOTALE PUNTI B ™ 28 ™

escluso escluso

PR TERGAI escluso escluso
RIPARAMETRATO u

** Ditta Tau Medica - ditta Carlo Bianchi L: punta chiusa, catetere non sostituibile con possibile
perdita del tramite con rischio di nuova puntura.
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LOTTO 25 : ET DI SOSTITUZIONE PER SET PER CISTOSTOMIA SOVRAPUBICA

MAX COLOPLAST B.BRAN
SOTTOCRITERI PUNTI
CARATTERISTICHE
TECNICHE E DI QUALITA
DEI PRODOTI DESUNTE | 20 %‘;“;fgo | %‘r’,‘:‘ifgo
DALLA DOCUMENTAZIONE P P
TECNICA
CARATTERISTICHE 30 Coef 1 Coef.1
FUNZIONALI, OPERATIVE : © punti30 - punti 30
ELENCO '
DOCUMENTAZIONE 6 Coef0 Coef0
DO MR AY T B SsTUDED S puntic T puntig’ ' .
PUBBLICATI

. Coef.1 , Coef.1
ASSISTENZA SPECIALIST - 6 ounti 6 ounti 6
CONFEZIONAMENTO ~ ED | Coef.01 Coef.01
ETICHETTA punti 8 punti 8
TOTALE PUNTI 64 64
PUNTEGGIO _ 4
RIPARAMETRATO 0 ra
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LOTTO 26 : SET PER NEFROSTOMIA COMPLETO PER PUNTURA SINGOLA

MAx | ENDOTECNICA COOK COLMA
SOTTOCRITERI i
CARATTERISTICHE
TECNICHE E DI QUALITA’
DEI PRODOTI DESUNTE | 20 C%erfé?é"' sz]ft'i ?'47
DALLA DOCUMENTAZIONE P P
TECNICA
CARATTERISTICHE 30 Coef. 0,5 Coef. 0,7 Mancano i
FUNZIONALI, OPERATIVE punti 15 punti 21 dilatatori

progressivi, non

ELENCO conforme a '
DOCUMENTAZIONE 6 Coef.0 Coef.0 q‘éarl‘lt,°r§’"297s‘;”tlt°
SCIENTIFICA E  STUDI punti 0 punti 0 G ELES e
PUBBLICATI | Gapitolato
Mo L0 1 P R PPN KRERR Ve SNy o g A
' o Coef.1 Coef 1 '
ASSISTENZA SPECIALIST : 6 ounti 6 ounti 6
CONFEZIONAMENTO  ED 5 Coef.1 Coef.1
ETICHETTA punti 8 punti 8
TOTALE PUNTI 37 49 Non conforme
PUNTEGGIO 40,47 53,59 Non conforme

RIPARAMETRATO
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LOTTO 26

MAX BOSTON COLOPLAST | PIEMMEMED
SOTTOCRITERI U

CARATTERISTICHE

TECNICHE E DI QUALITA’

DEI PRODOTI DESUNTE| 20 Coef.1 Coef.1 Coef.6
DALLA DOCUMENTAZIONE pun 24 Buni 20 punt 12
TECNICA ' ' '
CARATTERISTICHE 30 Coef 1 . Coef.1 Coef. 0.5
FUNZIONALI, OPERATIVE punti 30 punti 30 punti 15
ELENCO - -

DOCUMENTAZIONE 6 Coef.0 Coef.0 Coef.0
SCIENTIFICA E  STUDI punti 0 punti 0 punti 0
PuBBLICATI o P R
o ety e - Coef o™
ASSISTENZA SPECIALIST : 6 o s punti
CONFEZIONAMENTO ~ ED| . ¢ Coef 1 Coef 1 Coef 1
ETICHETTA punti 8 punti 8 punti 8
TOTALE PUNTI 64 64 35
PUNTEGGIO -0 " —_—

RIPARAMETRATO
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LOTTO 26

SOTTOCRITERI le)'(n E.F.M. B.BRAUN TELEFLEX
CARATTERISTICHE
TECNICHE E DI QUALITA’ —
DEI PRODOTII DESUNTE | 20 -
DALLA DOCUMENTAZIONE purith 12
TECNICA
Mancano i
CARATTERISTICHE 30 Coef. 05 dilatator Mancano i
FUNZIONALI, OPERATIVE punti 15 e o dilatatori
_ fissaggio progressivi,
ELENCO ) difettoso. non conformg a
DOCUMENTAZIONE 6 Coef.0 non conforme a | duanto prescritto
SCIENTIFICA E  STUDI punti 0 quanto prescritto | 2) art.27 del
el BELICAT e b | altart27del | _C@PloRlo
T T T T CGeR § e capitiato” |~ -SPecidlediga, -
ASSISTENZA SPECIALIST : 6 punti 0 speciale di gara.
CONFEZIONAMENTO ~ ED | Coef.1
ETICHETTA punti 8
TOTALE PUNTI 35 Non conforme Non conforme
;:JPh:\TREEI\:I;EI?RATO 38,28 Non conforme Non conforme
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LOTTO 26

AX TAU MADICA

SOTTOCRITERI i

CARATTERISTICHE ‘

TECNICHE E DI QUALITA S

DEI PRODOTII DESUNTE| 20 et

DALLA - DOCUMENTAZIONE P

TECNICA

CARATTERISTICHE 56 ‘ Coef 1

FUNZIONALI, OPERATIVE punti 30

ELENCO

DOCUMENTAZIONE 6 Coef.0

SCIENTIFICA E  STUDI punti 0

o DVBBLICATE - v e g oo S L T R s S e

/ . . Coef.0

ASSISTENZA SPECIALIST : 6 St g

CONFEZIONAMENTO - ED| - Coef.1

ETICHETTA punti 8

TOTALE PUNTI 58

PUNTEGGIO -

RIPARAMETRATO

{
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LOTTO 27: SET CATETERE A PALLONCINO AD ALTA PRESSIONE PER PCNL

MAX COOK BOSTON PIEMMEMED
SOTTOCRITERI PUNTI
CARATTERISTICHE
TECNICHE E DI QUALITA’
DEI PRODOTI DESUNTE | 20 %ﬂﬁfgo ' ?J‘r’]‘;fgo C%f]ft'?é“
DALLA DOCUMENTAZIONE P P P
TECNICA
CARATTERISTICHE 30 Coef.1 Coef.1 Coef.0,4
FUNZIONALI, OPERATIVE e ~ punti 30 " punti30 punti 12
ELENCO
. DOCUMENTAZIONE N 6 Coef.1 . Coef0 | Coef0_
COCIENTIRICA T B 7 STUDI ; . purs & P punti Q- punL DT
PUBBLICATI

. ) Coef.1 , Coef.1 ~ Coef.0
ASSISTENZA SPECIALIST : 6 BURE B punti 8 ounti 0
CONFEZIONAMENTO ED 8 Coef.1 Coef.1 Coef 1
ETICHETTA punti 8 punti 8 punti 8
TOTALE PUNTI 70 64 26

esclusa

**.Ditta Piemmemed : materiali tecnicamente non complianti
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LOTTO 27

EF.M.
MAX ”
SOTTOCRITERI BUNTI BARD
CARATTERISTICHE |
TECNICHE E DI QUALITA’
| DEI PRODOTII DESUNTE | 20 | | o
DALLA DOCUMENTAZIONE : H |
TECNICA
CARATTERISTICHE a0 ' | " Coef04
FUNZIONALI, OPERATIVE . punti 12
PRV i 1 Ciudizic sosponq.innitesa, ! e
DOCUMENTAZIONE 6 di chiarimenti Coef.0
SCIENTIFICA E  STUDI punti 0
PUBBLICATI : : :
ASSISTENZA SPECIALIST : g = Coef.0
punti 0
CONFEZIONAMENTO ~ ED| Coef 1
ETICHETTA punti 8
TOTALE PUNTI - | | 24+
esclusa

** Per quanto riguarda la ditta Bard , la Commissione Giudicatrice
- dall’'esame della campionatura rileva che il campione presentato codice

Bard 995081 €& senza manometro, mentre dall’ esame dalla

‘documentazione tecnica specifica del lotto al punto 8 “ caratteristiche
tecniche” si evince che il palloncino & disponibile con o senza
manometro. Pertanto viene dato mandato alla S.C. Economato- (

Logistica-Approvvigionamenti- Patrimoniale di chiedere alla Ditta Bard

=
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una dithiarazibne attestante se i'dispositivi offerti in' sede di gara codicé
Bard 995081 e 995101 siano comprensivi di manometro.

Si ritiene, in questa sede, di non esprimere punteggi qualitativi, che
vengono rimandati all’atto dell’invio della documentazione integrativa

richiesta.

LOTTO 28 : SONDE NEFROSTOMICHE

. VMAX COLMA COLOPLAST E.F.M.

SOTTOCRITERI PUNTI
CARATTERISTICHE _ , .
TECNICHE E DI QUALITA’
DEI PRODOTII DESUNTE| 20 Cﬁr‘f{lﬂg '(ﬁfgo Cﬁﬁmg
DALLA DOCUMENTAZIONE P P P
| TECNICAS? ~ L oiim R T L b
CARATTERISTICHE - Coef.0,4 Coef.1 Coef.0,6
FUNZIONALI, OPERATIVE punti 12 punti 30 punti 18
ELENCO
DOCUMENTAZIONE 6 Coef.0 Coef.0 Coef.0
SCIENTIFICA E STUDI punti 0 punti 0 punti 0
PUBBLICATI

] Coef.1 Coef.1 Coef.0
ASSISTENZA SPECIALIST : | 6 punti 6 punti6 bunti 0
CONFEZIONAMENTO ~ ED| o Coef.1  Coef1 ‘Coef 1
ETICHETTA punti 8 punti 8 punti 8
TOTALE PUNTI | 36 64 36
PUNTEGGIO : ~
RIPARAMETRATO 39,38 | 70 - 39,38
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LOTTO 29 : AGO DA PUNTURA PERCUTANEA

MAX COLOPLAST TAU MEDICA
SOTTOCRITERI el
CARATTERISTICHE
TECNICHE E DI QUALITA’
DEI PRODOTI DESUNTE | 20 %ﬂ?if;o Cgﬁtfﬂg
DALLA DOCUMENTAZIONE P P
TECNICA
CARATTERISTICHE 30 Coef.1 Coef.0,6
FUNZIONALI, OPERATIVE _ punti30° © punti 18
ELENCO
DOCUMENTAZIONE | e Coef.0 Coef.0
SCIENTIFICA  ~=F STUDl = ! PUMBFOS T 1T T Bintos
PUBBLICATI

. . Coef.1. Coef.0
ASSISTENZA SPECIALIST : 6 o6 e
CONFEZIONAMENTO ~ ED| Coef 1 Coef 1
ETICHETTA punti 8 punti 8
TOTALE PUNTI 64 36
PUNTEGGIO _ | .
RIPARAMETRATO L 39,38
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LOTTO 30 : AGO INCISIONE FASCIALE

COOK

MAX
SOTTOCRITERI PUNTI
CARATTERISTICHE
TECNICHE E DI QUALITA |  Coet
DEI PRODOTI DESUNTE | 20 i1
DALLA DOCUMENTAZIONE P
TECNICA
CARATTERISTICHE 30 Coef.1
FUNZIONALI, OPERATIVE ' _ : punti 30
ELENCO '
DOCUMENTAZIONE 6 _ Coef.1 , ‘
CSCIRNTIFIGAT BT STUDI L Y oa b wned e SR o e RN
PUBBLICATI
ASSISTENZA SPECIALIST 6 | . Coef.1

punti 6

CONFEZIONAMENTO ~ ED| Coef.1
ETICHETTA punti 8
TOTALE PUNTI 70
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LOTTO 31: CATETERE URETERALE

MAX COOK BOSTON EF.M.
SOTTOCRITERI vl
CARATTERISTICHE
TECNICHE E DI QUALITA'
DEI PRODOTII DESUNTE | 20 Coef 1 Coef.0,5 Coef. 0,6
DALLA DOCUMENTAZIONE puRt. 28 punti 16 punt! 12
TECNICA ' '
CARATTERISTICHE - . Coef.1 Coef.0,4 -
'FUNZIONALI, OPERATIVE 30 punti 30 punti 12 Caef. 0.5
. punti 15
ELENCO '
DOCUMENTAZIONE 6 Coef 1 Coef 0 Coef.0
SCIENTIFICA E  STUDI punti 6 punti 0 punti 0
S _ Coef1 CCoeil | Coef.0
ASSISTENZA SPECIALIST : 6 el e i
CONFEZIONAMENTO ~ ED| Coef 1 Coef 1 Coef.1
ETICHETTA punti 8 punti 8 punti 8
TOTALE PUNTI 70 36 35
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LOTTO 32 : CATETERE NEFROSTOMICO

MAX COLOPLAST E.F.M. TELEFLEX

SOTTOCRITERI PUNTI

CARATTERISTICHE i Coef 1

TECNICHE E DI QUALITA’ 20 Ut '20

DEI PRODOTTI P

CARATTERISTICHE - 30 : : Coef.1

FUNZIONALI, OPERATIVE OQefelerasenda | Cafehare spnzg punti 30

mandrino , non mandrino , non
; : - conforme a conforme a

ELENCO - | quanto prescritto | quanto prescritto :

DOCUMENTAZIONE 6 allart.27 del all'art.27 del Coef.0

SCIENTIFICA E ~STUDI capitolato capitolato punti 0

PUBBLICATI __ v _ | speciale digara | speciale di gara _

ASSISTENZA SPECIALIST: | 6 | OB
punti 6

CONFEZIONAMENTO ~ ED 8 Coef.1

‘ETICHETTA punti 8

TOTALE PUNTI Non conforme 64

PUNTEGGIO

RIPARAMETRATO Non conforme Non conforme 70

/%
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LOTTO 33 : EVACUATORI

COLOPLAST
MAX

SOTTOCRITERI SUNT!

CARATTERISTICHE 20

TECNICHE E DI QUALITA Coef 1

DEI PRODOTI DESUNTE 0

DALLA DOCUMENTAZIONE P

TECNICA

CARATTERISTICHE 50 Coef 1

FUNZIONALI, OPERATIVE punti 30

ELENCO

DOCUMENTAZIONE 6 Coef.0

'SCIENTIFICA E - STUDI punti 0

PUBBLICATI

'ASSISTENZA SPECIALIST : B Soffl _

CONFEZIONAMENTO ~ ED| 4 Coef.1

ETICHETTA ' punti 8

TOTALE PUNTI 64

PUNTEGGIO -0

RIPARAMETRATO

LOTTO 34 : SET DI AMPLAZ

NESSUNA OFFERTA

LOTTO 35: RACCORDO UNIVERSALE

SOTTOCRITERI PTJ?\I)'(I'I o

COLOPLAST

CARATTERISTICHE . 4

TECNICHE E DI QUALITA' et

DEI PRODOTI DESUNTE| 20 w3

DALLA DOCUMENTAZIONE P

TECNICA

CARATTERISTICHE 25 Coef 1

FUNZIONALI, OPERATIVE punti 30
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ELENCO
DOCUMENTAZIONE 6 Coef.0
SCIENTIFICA E  STUDI punti 0
PUBBLICATI
ASSISTENZA SPECIALIST : 6 Coef.1
punti 6
CONFEZIONAMENTO ~ ED| Coef.1
ETICHETTA punti 8
TOTALE PUNTI 64
PUNTEGGIO | - e
RIPARAMETRATO

LOTTO 36 : AGO CIBA

| MAX |
30TTOCRITCRY. g E.F.M L TAU MEDICA 2,0
Tl .

CARATTERISTICHE

TECNICHE E  DI| ,o Coef.1 Coef1

QUALITA’ . DEl _punti 20 punti 20

PRODOTTI '

CARATTERISTICHE _— ——

FUNZIONALI, 30 5 a0

OPERATIVE punti 30 punti Lunghezza
incompatibile con

ELENCO ] ] ] gl| strumenti in

DOCUMENTAZIONE 6 Coef.0 Coef.0 US0 pressso e

SCIENTIFICA E STUDI © punti0 * punti0 AEIEIIE GETAIG,

PUBBLICATI Non valutabile

ASSISTENZA 6 Coef.0 Coef.0

SPECIALIST : punti 0 punti 0

CONFEZIONAMENTO .  Coef.1 -~ Coef.1

ED ETICHETTA punti 8 punti 8

TOTALE PUNTI 58 58 Non valutabile

PUNTEGGIO .

RIPARAMETRATO 70 70 Non valutabile
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LOTTO 37: SISTEMA DI IRRIGAZIONE MANUALE

MAX COOK BOSTON PIMMEMED

SOTTOCRITERI PUNTI

CARATTERISTICHE

TECNICHE E DI QUALITA' | 20 COfr‘:'tiOéP’ Cgﬁfﬂ'g C‘lﬁ'iog‘
DEI PRODOTT] P P P
CARATTERISTICHE 30 Coef .0,2 Coef.0,4 Coef.0,4
FUNZIONALI, OPERATIVE punti 6 punti 12 punti 12
ELENCO
.DOCUMENTAZIONE - 6 - Coef.1 Coef.0 Coef.0
SCIENTIFICA E STUDI ' punti 6 ' punti 0 " punti 0
PUBBLICATI

ASSISTENZA SPECIALIST: . | & Coef1 Ceet] | Ooefld

; - i . Ve U : ;'::w'fv,r.u ; . PUNU G ol o 20 DT
CONFEZIONAMENTO ED a Coef.1 Coef1 Coef.1
ETICHETTA punti 8 punti 8 punti 8

32** 28***

TOTALE RUNTI esclusa 36 esclusa
PUNTEGGIO

RIPARAMETRATO esclusa 39,38 esclusa

** ditta Cook: materiale eccessivamente morbido, tendente a “memorizzare “ eventuali pieghe. La
presenza del pozzetto rende meno efficace la procedura

*** ditta Piemmemed : qualita tecniche e caratteristiche funzionali insufficienti
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LOTTO 37

RIPARAMETRATO

MAX

SOTTOCRITERI PUNTI ENDOTECNICA
CARATTERISTICHE Soakt
TECNICHE E DI QUALITA' | 20 =18
DEI PRODOTTI P
CARATTERISTICHE - Coef.1
FUNZIONALI, OPERATIVE punti 30
ELENCO -
DOCUMENTAZIONE 6 Coef.0
SCIENTIFICA E  STUDI punti 0
| PUBBLICATI

" _ . Coef.1
ASSISTENZA SPECIALIST : 6 A B
CONFEZIONAMENTO ~ ED| Coef1
ETICHETTA ' punti 8
TOTALE PUNTI 64
PUNTEGGIO ”0
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LOTTO 38 : CONNETTORI

MAX ENDOTECNICA BOSTON COLOPLAST
SOTTOCRITERI PUNTI
CARATTERISTICHE
TECNICHE E DI QUALITA'| 20 iﬁzf';o Cﬂi‘; i (f]‘r’]‘t"ifgo
DEI PRODOTTI P R punt
CARATTERISTICHE 30 Coef.1 ‘Coef.0,4 Coef.1
FUNZIONALI, OPERATIVE punti 30 punti 12 punti 30
ELENCO ' i
DOCUMENTAZIONE 6 Coef.0 Coef.0 Coef.0
SCIENTIFICA E STUDI punti 0 punti 0 punti 0
_PUBBLICAT! s RPN e paaigin i
' '. . . Coéf.1 Coet.i - Coef.1
ASSISTENZA SPECIALIST : 6 punti 6 punti 6 punti 6
CONFEZIONAMENTO ED 8 Coef1 Coef.1 Coef.1
ETICHETTA punti 8 punti 8 punti 8
TOTALE PUNTI 64 36 64
PUNTEGGIO
RIPARAMETRATO 7 39,38 10
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LOTTI39: CATETERE RETTALE

MAX

SOTTOCRITERI SUNT| MEDICA HC ITALIA
CARATTERISTICHE
TECNICHE E DI QUALITA’
DEI PRODOTI DESUNTE | 20 C°§tfi'°1'§ %cr)lzf';o
DALLA DOCUMENTAZIONE pu P
TECNICA
CARATTERISTICHE 5 " Coef.0,5 Coef.1
FUNZIONALI OPERATIVE punti 15 punti 30
ELENCO ' '
DOCUMENTAZIONE 6 Coef.0 Coef.0
SCIENTIFICA E  STUDI puntio punti 0
| PUBBLICATI i i s Y A

O Coef.0 ' Coef.0
ASSISTENZA SPECIALIST : 6 ounti 0 ounti 0
CONFEZIONAMENTO ~ ED | . Coef 1 . Coef 1 .
ETICHETTA punti 8 punti 8
TOTALE PUNTI 35 58
PUNTEGGIO
RIPARAMETRATO 42,24 70
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LOTTO 40 : CATETERE PER CISTOMANOMETRIA

— MEDICA HC ITALIA

SOTTOCRITERI BUNTS

CARATTERISTICHE

TECNICHE E DI QUALITA’

DEI PRODOTI DESUNTE| 20 Cﬁﬁ{ﬁ'g iﬁf}f;}o

DALLA DOCUMENTAZIONE punti 1 P

TECNICA

CARATTERISTICHE ™ " Coef05 " Coef 1

FUNZIONALI, OPERATIVE punti 15 punti 30

ELENCO ' ' '

DOCUMENTAZIONE 6 Coef.0 Coef.0

SCIENTIFICA E  STUDI puntio punti 0

.PUBBLICAT! : : I S L S Ay
, . ’ Coef.0 Coef.0

ASSISTENZA SPECIALIST : 6 ouni 0 ounti 0

CONFEZIONAMENTO . ED| 4 . Coef 1 - Coef 1

ETICHETTA punti 8 punti 8

TOTALE PUNTI 35 58

PUNTEGGIO

RIPARAMETRATO 42,24 4
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LOTTO 41 : GUIDE IDROFILE TIPO ROAD

COOK
MAX

SOTTOCRITERI BN
CARATTERISTICHE
TECNICHE E DI QUALITA’ oy
DEI PRODOTI DESUNTE| 20 o
DALLA DOCUMENTAZIONE P
TECNICA
CARATTERISTICHE | 55 " Coef.1

| FUNZIONALI, OPERATIVE punti 30
ELENCO ' ' '
DOCUMENTAZIONE 1 6 Coef.12
SCIENTIFICA E  STUDI punti 6
PUBRLJCATI . _

F—r— — ‘ t : - N spresishe, PSPPSR

] Coef.1

ASSISTENZA SPECIALIST : 6 ouni 6
CONFEZIONAMENTO ~ ED | . Coef 1
ETICHETTA punti 8
TOTALE PUNTI 70

Si precisa che durante i lavori di -valutazione delle campionature la
Commissione Giudicatrice ha dato mandato alla S.C. E.L.A.P. di chiedere
campionature aggiuntive, come previsto all'art. 33 del Capitolato speciale di
gara, alle seguénti ditte:

DITTA COOK di _Nova M.se: con le note protocolio n. 1466‘16 del 05.10 2021
e nota protocollo n. 160260 del 4.11.2021 & stata chiesta campionatura
integrativa per i lotti 10-11-12 e per i lotti 22 — 23;

DITTA BOSTON di Milano: con le note protocollo n. 146562 del 05.10.2021‘ e

protbcollo n.160265 del 04.11.2021 & stata richiesta campionatura intfegrativa
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per i lotti 10-11-12-22;

DITTA CARLO BIANCHI di Bergamo : con nota protocollo n. 146782 del
05.10.2021 é stata richiesta campionatura integrativa per il lotto 10;

DITTA MEDIVAL di Padova: con nota protocollo n. 146631 del 05.10.2021 &
stata richiesta campionatura integrativa per il lotto 11;

DITTA ENDOTECNICA di Alassio: con ie note protocollo n.146627 del
05.10.20212 e protocollo n. 160284 del 04.11.2021 & stata richiesta
campionatura integrativa ﬁeri lotti 11-23; |

DITTA COLOPLAST di Bologna con nota protocollo n. 146610 del 05.10.2021
“&stata ric‘:.:cs'ta"-:'a'mp;c?é‘a:;-:fr-ri:.fa':;:’;dgrie.:-'m-fpe:‘=’§otti TO-TL 50 3wl s pabigiinamt
DITTA PIEMMEMED con nota protocollo n. 160273 del 04.11.2021 & stata
richiesta campionatura integrativa per i lotti 22-23;

DITTA COLMA di Bologna: con nota protocollo n. 146581 del 05.10.2021 &
stata richiesta campionatura integrativa per i lotti 10-11;

DITTA TAU MEDICA: con nota protocollo n. 160575 del 04.11.2021 é stata
richiesta campionatura integrativa per i lotti 26-29;

Ditta E.F.M. di Bologna : con le note protocolio n. 146622 del 05.10.2021 e
protocollo n. 160276 del 04.11.2021 & stata richiesta campionatura
integrafiva per i lotti 10—11-22-23. _ | |

La ditta E.F.M. di Bologna per i lotti 10-11 ha inviato in campioni richiesti ,
che sono stati valutati dalla Commissione Giudicatrice, mentre per i lotti 22-23

non ha fornito riscontro e tali lotti sono stati ritenuti non valutabili, come

descritto in dettaglio nella tabella sopra riportata
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La ditta PIEMMEMED per i lotti 22-23 hon ha presehtato la éampionature e
pertanto tali lotti non sono stati ritenuti valutabili da parte della Commissione
Giudicatrice, come descritto in dettaglio nella tabella sopra riportata.

Le restanti ditte hanno fornito riscontro presentando i campioni richiesti che
sono stati valutati dalla Commissione Giudicatrice, come descritto in dettaglio
nella fabella sopra riportata; | |

Il Presidente, terminati, lavori inerenti alla presente fase del
-procediménto, li dichiara chiusi nella giornata del 3.11.2021 alle

ore 13,10 ca. Viene redatto il presente verbale che, composto da n.

e P R I £ § i R : 5
: i s o ikssiesiols : R RS IC O B0 Rt TR o v T 10 (/0 e G P Y R - Aty Qs
SR A VARYS 1 GNEL3 L SRRSO |p| esatle SCL;CJC!—I'_I\,..“.-,‘ TR s weUst app. gvato'e

sottoscritto dai componenti la Commissione Giudicatrice.

IL PRESIDENTE

D.ssa Enrica Bonadeo

Componenti

D.ssa Cristina Rossi

Dott. Luca Ruggiero

Dott. Andrea Di Stasio

Dott. ‘Michele Cussotto

Verbale Commissione Giudicatrice - Gara n. 7871531 Pagina 70 di 70-



